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Zakaznik: ELEN, s.r.o.
[Cubochnianska 16
080 06 Lubotice

Uzivatel*: -
Meéridlo: Digitalni elektronicky teplomér
Vyrobce: Greisinger electronic
Typ: GMH 3710
Vyrobni ¢islo: 32402676
Evid. dislo: 125
Popis: rozliSovaci schopnost: 0,01 °C a 0,1 °C

sonda ponorna, typ GTF 401, e.¢. 125, délka stonku 145 mm

Vysledky kalibrace byly ziskdny za podminek a s pouzitim postupli uvedenych vtomto kalibra¢énim listé
a vztahuji se pouze k dobé a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace: 18. brezna 2020

Vedouci oddéleni:

D

Ing. Jifi Bilek

Kalibraci provedl(a):

Vitézslava Cimrmanova

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provadgjici laboratore rozmnoZovén Jinak nez v celkovém poctu listi.
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M,etrologlcka Meéfeni jsou metrologicky navazna na (mezi)narodni etalony.
navaznost:

Kalibraé¢ni postupy: 133-MP-C004

Misto kalibrace: CMI Ol Brno, Okruzni 31, 63800 Brno

Podminky prostiedi:  teplota: (23 +3)°C

Podminky kalibrace: ~ méfidlo bylo kalibrovano dle internich kalibraénich postupti pi ponoru 130 mm na
etalonaznim zatizeni CMI OI Brno. Béhem kalibrace bylo méfidlo napajeno z baterie.

Vysledky kalibrace:

Udaj etalonu 7, Udaj méfidla ¢, Nejistota U/

°C °C oC
-40,00 -40,11 0,05
-20,00 -20,06 0,05
0,00 -0,03 0,04
20,00 19,98 0,05
40,00 39,97 0,05
60,00 59,95 0,05
80,00 79.93 0,05

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2013. Uvedena roziifena nejistota
méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koéficientu &, ktery odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95 %, coz pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsireni k = 2.

* ... udaje dodané zakaznikem
Konec kalibraéniho listu.

Cesky etrologicky institut
Oblastni inspektorat Brno
Okruznf 31
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